Navod k pouziti

ADIEL SeeNow ovulacni testy LH a2

_——//' Z

Popis a parametry
ADIEL SeeNow ovulacni testy LH ovéff vase plodné dny s 99% presnosti. Rychlym testem z moti zjistite, kdy je idealni pfileZitost pro
otéhotnéni. Luteinizacni hormon zplsobuje, Ze se vajitko uvolfiuje do vejcovodu a v tomto okamziku zacing doba, ktera je pro poceti
nejprihodnéjsi — vase plodné dny. Test je urten pro sebetestovani. Jednou z hlavnich vyhod stripsového (prouzkového) ovulacniho testu je
jeho snadné pouziti. Uréeno vyhradné pro vnéjsi pouZiti.

= MEff s 99% presnosti

= Rychlost — vysledek béhem pruni minuty

= Pouzitelnost — okam?zité, kdykoli béhem dne

Co jesté potfebujete?

1. Cistou a suchou nadobku ze skla nebo plastu, do které odeberete mot.

2. Casomiru (hodiny nebo hodinky)

Kdy mohu odebirat mo pro testovani?

Nedoporutujeme testovat z pryni ranni moci. Provadéjte test idealné kazdy den ve stejnou dobu.

jak odebrat mo¢?
Vzorky moti miZete odebirat do jakékoliv tisté a suché nadobky z plastu nebo skla.

Provedeni testu

1. Provadéjte test idealné kazdy den ve stejnou dobu.

2. Testovani provadéjte pri bézné pokojové teploté (15-30 °C)

3. Otevfete sacek a vyndejte z néj testovaci prouzek.

4. Ponofte prouzek do vzorku moci tak, aby Sipka sméfovala do vzorku. Po 15 sekundach prouzek vyjméte a polozte jej na vodorovny,
gisty, suchy a nenasakavy povrch (napfiklad na vrchni ¢ast nadobky s moti). DULEZITE: Prouzek neponofujte do moci nad vyznacenou
maximalni linii (MAX), jinak test neprobéhne spravnym zplisobern!

5. Pozitivni vysledek mizete pozorovat jiz béhem 1 minuty, avsak pro potvrzeni negativniho vysledku je tfeba vyckat 5 minut, dokud
reakce neprobéhne dplné. Nettéte vysledky po vice nez 10 minutach.

Negativni vysledek (Nemate ovulaci):

ovulace zatim neprobiha: Testovaci carka (T) je svétlejsi nez kontrolni carka (C), nebo se

neobjevi viibec

Pozitivni vysledek (Mate ovulaci):

Vase ovulace bud probiha nebo nastane v pristich 24-48 hodinach: Testovaci carka (T) je

stejné nebo tmavsi barvy nez kontrolni ¢arka (C)

Neplatny vysledek: - = 4N
Pokud nebyl test proveden spravnym zptisobem, neobjevil se zadny barevny prouzek nebo ? ) (.; ) ¢ /\ ¢ )
se objevil pouze prouzek v testovaci oblasti (T), nikoliv vSak v kontrolni oblasti(C). Zopakujte — 55 U=
test znovu. Pokud je vysledek testu opakované neplatny, kontaktujte prosim vyrobce nebo

prodejce. Nezapomeite uvést &islo Sarze, které naleznete na obalu testu (LOT) E K 2 E
Poznamka: Pokud je zbarveni prouzku v testovaci oblasti slabé, doporutujeme provést test v v v v
po 24-48 hodinach znova. Testovaci prouzek je jednorazovy, nemdze byt pouzit opakované

Upozornéni: Uchovavejte v originalnim uzavieném sacku pfi teploté 4-30 °C nejdéle do data

pouZzitelnosti

Chranite pred vihkasti, nevystavujte zdrojlim tepla a pfimému slune¢nimu zafen.

Nesmizmzoout . . MATE ~ NEMATE  NEPLATNY
Sacek otvirejte teprve tésné pred pouZitim testu. Uchovavejte mimo dosah déti OVULACI  OVULACI VYSLEDEK

Obsah baleni: Testovaci strips (prouzky) v ochranném obalu + vysouseci polstarek. Vysouseci polstarek slouzi pouze pro Geely skladovani,
pro vlastni testovani se nepouziva. Pfibalovy letak s navodem k pouZitf.

Diagnosticky zdravotnicky prostfedek je urcen pro sebetestovaniin vitro ve shodné s nafizeni ¢

562015 Sh. o technickych poZadavcich na diagnostické zdravotnické prostfedky in vitro.

Vyrobce: Nantong Egens Biotechnology Co.Ltd, Building 15, Building 12 (west), Xinghu Avenue, Nantong Economy & Technology
Development Zone, 226010, Nantong, P. R. China

Distribuce : ADIEL s.r.0. V Cibulkéch 359,52, Praha 5 - 15000, Ceska republika

Vice informaci na: www.otehotnet.cz
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Navod na pouzitie

ADIEL SeeNow ovulacny testy LH FS s

Popis a parametry
ADIEL SeeNow ovulacny test LH overi vase plodné dni s 99% presnostou. Rychlym testomn z mocu zistite, kedy je idealna prileZitost' na

otehotnenie. Luteinizatny horman spdsobuje, Ze sa vajitko uvoliuje do vajcovodu a v tomto okamihu zacina tas, ktory je pre pocatie
najprihadneji — vase plodné dni. Test je urteny na sebatestovanie. Jednou z hlavnych vyhod stripsového (prizkového) ovulagného testu
je jeho lahké pouZitie. Urcené vyhradne na vonkajsie pouZitie.

= Meria s 99% presnostou

= Rychlost' — vysledok potas prvej mindty

= Pouzitelnost' — okamZite, kedykolvek pocas diha

f:oveite potrebujete?

1. Cistd a suchd nadobku zo skla alebo plastu, do ktorej odoberiete mot

2. Casomieru (hodiny alebo hodinky)

Kedy moZem odoberat’' moc na testovanie?

Neodporitame testovat'z prvého ranného mocu. Robte test idealne kazdy der v rovnaky cas.

Ako odobrat’ mo¢?

Vzorky motu mdZete odoberat do akejkolvek gistej a suchej nadobky z plastu alebo skla.

Vykonanie testu

1. Robte test idealne kazdy den v rovnkay cas

2. Testovanie robte pri beznej izbovej teplote (15-30°C)
3. Otvorte vrecko a vyberte z neho testovaci prizok

4. Ponorte prizok do vzorky motu tak, aby Spicka smerovala do vzorky. Po 15 sekundach prazok vyberte a polozte ho na vodorovny, gisty,
suchy a nenasiakavy povrch (napriklad na vrchn(i ¢ast' nadobky s mocou). DOLEZITE: Prizok neponarajte do motu nad vyznacenou
maximalnou liniou (MAX), inak test neprebehne spravnym spsobom!

5. Pazitivny vysledok mdzete pozorovat uz pocas 1 minGty, avsak na povtrdenie negativneho vysledku je treba pockat' 5 mindt, dokial
reakcia neprebehne Gplne. Necitajte vysledok po viac ako 10 mindtach.

Citanie vysledkov

Negativny vysledok (Nemate ovulaciu):

ovulacia zatial neprebieha: Testovacia ciarka (T) je svetlejSia ako kontrolna ¢iarka (C), alebo sa

neobjavi vabec

Pozitivny vysledok (Mate ovulaciu):

Vase ovulace bud probiha nebo nastane v pristich 24-48 hodinach: Testovaci carka (T) je

stejné nebo tmavsi barvy nez kontrolni ¢arka (C)

Neplatny vysledok: = &

Pokial nebol test urobeny spravnym spdsobom, neobjavil sa ziadny farebny prizok alebo sa @ ) ?
objavil len prizok v testovacej oblasti (T), nie vSak v kontrolnej oblasti (C). Zopakujte test K= e
znova. Pokial je vysledok testu opakovane neplatny, kontaktujte, prosim, vyrobcu alebo
predajcu. Nazabudnite uviest ¢islo Sarze, ktoré najdete na obale testu (LOT)

Poznamka: Pokial je zafarbenie prazku v testovace] oblasti slabé, odporGtame urobit test po
24-48 hodinach znova. Testovaci prizok je jednorazovy, neméze byt' pouzity opakovane.

4 MAX

4 MAX

Upozornenie: Uchovavajte v originalnom zatvorenom vrecku pri teplote 4-30°C, najdihsie
do data pouzitelnosti

Chrarite pred vlhkostou, nevystavujte zdrojom tepla a priamemu slnecnému Ziareniu
Nesmie zmrzndt! o MATE ~ NEMATE  NEPLATNY
\/retko{otvaraﬁe aztesne preg pouzitim testu. OVULACIU OVULACIU VYSLEDOK
Uchovavajte mimo dosah deti

Obsah balenia: TTestovacie strips (prizky) v ochrannom obale + vysiSaci vankGsik. Vystsaci vankasik slazi len na Geely skladovania, pre
vlastné testovanie sa nepouziva. Pribalovy letak s navodom na pouZitie.

Diagnosticky zdravotnicky prostriedok je urfeny na sebatestovanie in vitro v shode s nariadenim ¢ 56/2015 Sb. o technickych
poziadavkoch na diagnostické zdravotnicke prostriedky in vitro.

Vyrobca: Nantong Egens Biotechnology Co.Ltd, Building 15, Building 12 (west}, Xinghu Avenue, Nantong Economy & Technology
Development Zone, 226010, Nantong, P. R. China

Distribdcia: ADIEL s.r0. V Cibulkach 359/52, Praha 5 — 15000, Ceska republika

Viac informacii na: www.adiel.sk
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